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CAIADO, Carla das Virgens - Enfermeira Mestre em Educacao- VISA Norte/ Departamento de Vigilancia em Saude/ Secretaria Municipal de Saude de Campinas/SP
MARTIN, Elizete Aredes - Farmaceutica - VISA Norte/ Departamento de Vigilancia em Saude/ Secretaria Municipal de Saude de Campinas/SP

SILVA, Daniela Piasecki

Introcucao

Empresas que desenvolvem comercio de produtos consignados
utilizados em cirurgias ortopedicas com implantes sao
submetidas a inspecoes sanitarias anualmente para que possam
exercer legalmente suas atividades, junto ao orgao sanitario.
Estas empresas nao tem autorizagcao para processar material,
pPoisS hao sao empresas processadoras.

Em resolucao recente sobre requisitos de boas praticas para o
processamento de produtos para a saude, estabelece-se que o
material consighado a ser devolvido deve ser submetido a
limpeza no servigo de saude. Nao ha citacao sobre inspecao ou
outros cuidados. Assim, nao havendo garantia da qualidade do
processo, o material é devolvido a empresa de material
consignado. O trabalhador, teoricamente confere cada item antes
de leva-lo para o transporte e € nesse momento que existe risco de
contaminacao. Outro momento de risco, a partir dai, € o da
contaminacao no momento de reposicao de pecas.

Foram avaliadas cinco distribuidoras de produtos ortopédicos
situadas na area de abrangéencia da VISA Norte. No presente
trabalho a abordagem é relacionada apenas as distribuidoras.

Resultaoos
Quadro 1: Avaliacao de determinados itens higiénico-sanitarios
em empresas distribuidoras do material ortopédico consignado.
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artlgos

ATENDE NAO ATENDE

Concluczo

O papel das distribuidoras na cadeia de prevencao de
contaminacao adquire relevancia porque é ela a encarregada de
entregar material em condicoes de ser usado. Lembramos que o
mesmo nao sai obrigatoriamente do servico de saude processado
e esterilizado.

A limpeza inadequada do material aparece como item altamente
relevante. Durante as inspecoes verificaram-se situacoes de
preocupacao relacionadas a prevencao de contaminacao, tais
como presenca de fita adesiva colorida (foto); residuos
acumulados nos cantos das placas perfuradas; cabelo; manchas
No inoX; inoX com aparéncia corroida; restos de sujidade similar a
sangue. Tal constatacao nos remete a preocupacao do risco com
a saude, nao apenas em relacao ao trabalhador da distribuidora,
mas também ao paciente.

Assim, ha preméncia em discussao, articulacao e elaboracao de
normas para a gestao do processo de consignacao, visando
promover e proteger a saude dos envolvidos, que sao os
trabalhadores e pacientes.
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Objetivo

Evidenciar o fluxo de materiais cirurgicos ortopedicos utilizados
como consignados, nas distribuidoras do territorio do distrito
norte da vigilancia em saude de Campinas, identificando os

aspectos relevantes relacionados aos riscos de contaminacao
dos profissionais envolvidos.

NMictooologia

Decidimos trabalhar com as variaveis, estabelecendo que cada
variavel qualitativa recebesse uma nota, podendo variar entre
valores NA significando “nao atende” e A significando “atende”
do ponto de vista do avaliador.

As variaveis escolhidas foram: uso de EPI, limpeza das caixas,
integridade das caixas, limpeza dos artigos, Integridade dos
artigos, recibo de processamento, condi¢cao de armazenamento e
higiene ambiental, onde Iincluimos Ilimpeza geral, paredes
integras, lixeiras adequadas.

Os valores “nao atende” aparecem 60% nas variaveis analisadas
de “uso de EPI” e “utilizacao do recibo de processamento”; 80%
em “limpeza de artigos” e “limpeza das caixas”™.

Quanto aos valores “atendem” destacamos 100% na “integridade
das caixas” e “integridade dos artigos” e 80% nas “condicoes de
armazenamento” e “higiene ambiental”.

Presenca de fita adesiva utilizada varias vezes em caixa cirurgica,
demonstrando falhas de processamento.
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